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Wat gebeurt er in jullie ziekenhuis met een scoop die ‘s nachts door de 

MDL wordt gebruikt?



Verloop van collega’s o.a. door de belasting van nachtelijke oproepen.



• Onderzoeken of er een veilige methode bestaat om flexibele endoscopen, 

die ’s nachts worden gebruikt, tijdelijk op te slaan zonder directe reiniging

binnen 45–60 minuten.

• Zonder dat dit ten koste gaat van patiëntveiligheid

• Met focus op het voorkomen van eiwitindroging en het beperken van 

microbiële groei.
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Nulmeting Met een babyscoop wordt de scoop 
geïnspecteerd 

x

Gebruik

Fase 1 Na gebruik x x

Bewaar Fase Bewaren in Plasmabag incl. temperatuurmeting

Fase 2 De volgende dag (> 11 uur later) x x

R&D fase Reiniging & Desinfectie en Drogen

Fase 3 Na Reiniging & Desinfectie en Droogfase x x

Nameting Met een babyscoop wordt de scoop na 10 
patiënten geïnspecteerd

x



Onderzoek 1 – Gastroscoop met Plasmabag (zonder Mediclean Forte)

Onderzoek 2 – Colonscoop met Plasmabag + Mediclean Forte

• Na Fase 1 werd de scoop gespoeld met Mediclean Forte

• De oplossing werd toegevoegd aan alle kanalen (afzuig-, bioptie- en waterjetkanaal)

Onderzoek 3 – Colonscoop met Plasmabag (zonder Mediclean Forte)

• Fase 1 werd hierbij overgeslagen



Onderzoek  1: Gastro zonder 

mediclean forte

Onderzoek 2: colon met 

Mediclean forte

Onderzoek 3: colon zonder 

Mediclean forte

Kweek E-swab Kweek E-swab Kweek E-swab

Test 1 V V V V X V

Test 2 V V V V V V

Test 3 V V V V V V

Test 4 V V V V X V

Test 5 X V X V V V

Test 6 X V X V V V

Test 7 V V V V X V

Test 8 V V X V V V

Test 9 V V V V V V

Test 10 V V V V V V

Voldoen 8/10 10/10 7/10 10/10 7/10 10/10

Vrijgavecriteria

Waterflora < 20 KVE

Huidflora < 20 KVE

Gastro intestinaal 
darm flora

< 1 KVE

Gastro intestinale 
flora oraal

< 1 KVE



Visuele inspectie met de babyscoop: 

Geen afwijkingen geconstateerd tussen de nul- en eindmeting.

Kweekuitslagen: 

In onderzoeken zonder Mediclean Forte (1 & 3) werden in Fase 3 bacteriën

gevonden, zoals: Streptococcus, E. coli, Staphylococcus en Micrococcus.

In het onderzoek met Mediclean Forte (2) was er minder bacteriële groei.

E-swab test: 

In alle 3 de onderzoeken waren er geen detecteerbare eiwitresten na de 

laatste Fase. 

NB: In Fase 2 van Onderzoek 3 bleken 9 van de 10 scopen positief met >300 KVE



Van de 30 geteste scopen voldeden er 8 niet aan de vrijgavecriteria in Fase 3.

Deskundigen beoordeelden deze afwijkingen echter niet als risicovol en zien

geen direct gevaar voor de patiëntveiligheid. 

Desondanks is er wel gekozen voor een hoog-risico protocol voor de in de 

nacht gebruikte scopen.

Gebruik van Mediclean Forte heeft een aantoonbaar positief effect:

 Minder eiwitresidu

 Minder microbiële groei



- Kan niet één-op-één worden ingevoerd

- Aanbevolen werkwijze: het hoogrisico-protocol toepassen op nachtelijk

gebruikte scopen

- Aanvullend: duidelijk labelen van scopen

- Plasmabag in combinatie met Mediclean forte blijkt effectief in het 

voorkomen van indroging

- Proefperiode van 10 scopen voor nieuwe werkwijze met evaluatie

op kweekresultaten



Proefperiode is succesvol afgerond

Komen niet meer in huis in de nacht voor de scopen reiniging

Vaste bereikbare dienst is vervallen na een OR traject




