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Microbiologisch perspectief

- Stel je voor een ERCP bij cholangitis?
- De rijkheid van de gal
- De veelvuldigheid van bacteriën
- De complexiteit van de tangenlift

- Aanvullende problemen
- Thermolabiel
- Resistentie
- Weerstandigheid aan desinfectie (PMID: 39547536)

- Hitte weerstand (PMID: 26944906)

- Biofilm (cyclic reprocessing build up, biologische factoren)
- Hechting?
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Definities van contaminatie
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Definities van contaminatie
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De kamer

ALFA: nulpunt, 
gehechte bacteriën

BETA: T=0 voor flow, 
na neodisher flush

GAMMA: T=2u flow, 
na neodisher flush
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Resultaten (unpublished)
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Resultaten
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5.2.1 Microbiologische controle laatste spoelwater

- Deze kweekafname is vrij gestandaardiseerd en betreft 100ml
- Neutralisatie middel direct toevoegen

- Dit is dan per definitie een filtermethode anders heb je 500 
platen nodig.

- Wat zoeken we?
- Waterbacteriën dus arme platen
- Wat vinden we niet? Legionella, Mycobacteria

- Normering: >10KVE/100ml is actie, 0 – 10 is acceptabel

Het laatste spoelwater toont 1 KVE/100ml?

Wat nu?
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5.2.2 Microbiologische controle endoscopen

- Het SFERD handboek beschrijft een monsterafname per kanaal 
van 20ml (PBS, fysiologisch zout).

- Geen gebruik van tensioactieve stoffen

- Centrifugeren of filtreren met dan afenting op in de regel ook 
rijkere platen (BA, McC), 48u incubatie.

- We zoeken gastro-intestinale flora  volgende slide

- Normering; <1KVE/20ml of ≥20KVE/20ml bij huidflora

LET OP: een Mycobacteriële contaminant is eigenlijk 
onvindbaar.

Werk je in een CF centrum?
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Definities van contaminatie
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Definities van contaminatie
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Frequentie van 
onderzoek

Prevalentiemeting

Prevalentiemeting
6 maanden later

Prevalentiemeting
jaarlijks

Negatief

Negatief

Nieuwe reiniging 
met kweek, 

quarantaine bij GI 
flora

Positief

Positief

Positief

Negatief

Actie afhankelijk 
van determinatie

Terug in roulatie

Negatief Positief

Indien >2 scopen positief 
met GI dan binnen 2 weken

Proces versus 
endoscoop probleem
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Acties bij positieve endoscoop

- Gastro-intestinale flora bij herhaling
- Langs medische techniek
- Wederom kweken en quarantaine
- Blijvend positief dan naar leverancier
- Indien negatief terug in roulatie

- Huidflora bij herhaling
- Bekijk het reinigingsproces
- Wederom kweken maar geen quarantaine
- Bij driemaal isolatie zelfde micro-organisme dan leverancier

- Audits bij vermoeden procesprobleem
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Contactonderzoek

- Contactonderzoek moet mogelijk zijn;
- Resistentie; ESBL, BRMO, CPE, VRE, 
- Specifieke target; Salmonella, Shigella,

- Endoscopen kunnen onderdeel zijn van een grotere uitbraak

- Hepatitis B/C virus
- Case report (PMID: 6852628), 1981

- Andere desinfectie en andere achtergrond prevalentie
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Houdbaarheid endoscopen

- Advies SFERD is 30 dagen

- SRI richtlijn laat een termijn los
- Drie studies >30d (PMID: 27817757, 30946303, 23549213)
- 8 – 12 weken
- Weinig significante groei
- Geen relatie met de tijd

- Een houdbaarheidtermijn mag verlaten worden bij een goed 
kader.
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Samenvattend

- Contaminatie van endoscopen is complex en multifactorieel

- Ken de hiaten het laboratoriumproces

- Zorg voor een opmaat gemaakt endoscopen beheersprogramma


